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Описана методика определения гранулометрического состава сухих порошков теневым 
методом в автоматизированной системе определения дисперсности. Проведен дисперс-
ный анализ частиц пылеугольного топлива. Сравнение с результатами цифровой микро-
скопии позволило установить ряд преимуществ используемой методики.  
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Введение 
 
Технологические порошки различных ве-
ществ находят широкое применение в совре-
менной металлургии. Свойства порошков силь-
но зависят от размеров частиц. Соответственно 
весьма актуальной является задача измерения 
размеров частиц в порошках и функции распре-
деления частиц по размерам. Классическим 
(прямым) методом проведения таких измерений 
является дисперсный микроскопический анализ, 
когда частицы порошка наносятся на прозрач-
ную подложку (предметное стекло) и их размер 
определяется с помощью окулярной сетки под-
ходящего микроскопа. Если необходимо опре-
делить функцию распределения частиц по раз-
мерам, проводятся измерения размеров большо-
го числа частиц, и затем строится дифференци-
альная или интегральная кривая распределения 
частиц по размерам [1, 2]. Путем использования 
видеокамеры (цифрового фотоаппарата), присо-
единенной к окуляру микроскопа и подключен-
ной к ЭВМ при наличии необходимого пакета 
программ резко увеличивается скорость микро-
скопического анализа.  
Определение дисперсности пылеугольного 
топлива возможно с помощью распространен-
ных на рынке лазерных счетчиков, например 
анализаторов фирм Fritsch и Retsch. В этих при-
борах регистрируется интенсивность света, рас-
сеянного отдельными частицами и по амплитуде 
возникающих электрических импульсов опреде-
ляют размер частиц [3]. Такой методический 
подход известен как SPOS-метод – single particle 
optical sizing (оптический метод измерения раз-
меров отдельных частиц). Здесь существуют 
определенные трудности. Во-первых, достаточ-
но трудно перевести порцию порошка в аэро-
зольное состояние; во-вторых, частицы разной 
природы рассеивают свет по-разному из-за раз-
ницы в коэффициентах преломления света раз-
ными веществами. Главной особенностью боль-
шинства из них является одновременное пред-
ставление счётной концентрации частиц в 3–6 
размерных диапазонах, ширина которых до-
вольно часто различаются по величине. 
В данной работе используется принципи-
ально иной лазерный теневой счетчик аэро-
зольных частиц АСОД-300 (автоматизирован-
ная система определения дисперсности), прин-
цип работы которой сходен с имеющимися за-
рубежными аналогами [4]. Одним из преиму-
ществ АСОД-300 является меньшая в несколь-
ко раз цена в сравнении с зарубежными анало-
гами [4]. Определение дисперсного состава 
твердых сыпучих порошков разной природы 
возможно как в автономном режиме, так и под 
управлением персонального компьютера при 
помощи прилагаемого программного обеспече-
ния. Рабочие условия АСОД-300 лежат в пре-
делах температур окружающей среды от +5 до 
+35 °С, относительной влажности от 60 до 
80 %, атмосферного давлении от 0,86 до 
1,06 атм.  
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Целью данной работы являлась разработка 
методики определения дисперсности порошка 
пылеугольного топлива, вдуваемого в домен-
ные печи, с помощью автоматизированной си-
стемы определения дисперсности и сравнение с 
результатами методом цифровой микроскопии.  
 
Устройство и принцип действия автомати-
зированной системы определения дисперсно-
сти 
 
В применяемой автоматизированной си-
стеме определения дисперсности порошков 
производится прямое измерение размеров ча-
стиц по их тени, которая образуется при пере-
сечении частицей тонкого светового (например, 
лазерного) луча (рисунок 1). 
 
 
 
Рисунок 1 – Принципиальная схема измерений  
размеров частиц теневым методом 
 
Ее использование позволяет определять 
дисперсность порошков, предварительно пере-
ведя порошок во взвешенное состояние, в диа-
пазоне размеров от 5 до 300 мкм в виде гисто-
граммы с шагом в 3 мкм. Именно частицы это-
го диапазона получают в валковой мельнице 
пылеугольного комплекса.  
Схема измерительного блока системы при-
ведена на рисунке 1. Он состоит из двух основ-
ных частей – фотоэлектрической ячейки изме-
рения размеров частиц и дозатора-распылителя 
порошка. В фотоэлектрической ячейке диодный 
лазер создает плоский луч света, пересекающий 
поток воздуха с частицами. Этот поток света 
падает на фотоприемник (фотодиод), который 
генерирует некоторую постоянную разность по-
тенциалов. При пересечении одной частицей 
лазерного луча освещенность фотоприемника 
падает, и на входе регистрирующей схемы воз-
никает короткий отрицательный импульс (рису-
нок 2). Если толщина светового луча больше 
диаметра частицы, то амплитуда этого импульса 
будет пропорциональна проекционному размеру 
частицы. В другом случае, когда размер частицы 
больше толщины луча, размер частицы можно 
определить по длительности отрицательного 
импульса освещенности (если принять скорость 
движения частицы постоянной).  
 
 
Рисунок 2 – Импульсные сигналы на фотоприемнике 
 
Преимуществом данного метода является 
то, что при стабильной освещенности фото-
приемника и известном сечении луча света 
величина уменьшения уровня сигнала дает 
напрямую информацию о размере частицы. 
Поэтому в отличие от других методов измере-
ний система не требует калибровки, т.е. не 
требуется проверка ее работы с помощью по-
рошков с известным распределением частиц 
по размерам. 
Частицы порошка вводятся в фотоэлектри-
ческую ячейку специальным распылителем-
дозатором, который установлен над этой ячей-
кой. В нем из небольшой порции порошка с по-
мощью центробежного устройства образуется 
аэровзвесь, в которой полностью разрушены 
агрегаты частиц. Параметры распылителя вы-
браны таким образом, что счетная концентрация 
частиц в аэровзвеси невелика. Как правило, при 
движении аэровзвеси через фотоэлектрическую 
ячейку, пересекают световой луч лишь одиноч-
ные частицы. Вероятность одновременного пе-
ресечения луча двумя и более частицами прене-
брежимо мала. Работа распылителя предусмат-
ривает возрастание скорости вращения центро-
бежного устройства с целью отрыва от лопастей 
частиц более мелких фракций.  
Блок дезагрегации и измерительный блок 
связываются друг с другом таким образом, что 
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выход дезагрегатора и вход измерительного 
блока соосны. Режим работы распылителя и 
измерительного блока задан так, что аэрозоль-
ное облако втягивается в счетный объем без 
искажений дисперсного состава пробы, что 
обеспечивает ее репрезентативность.  
Приемный контейнер служит для сбора 
частиц порошка, проходящих измерительный 
блок при измерении или очистке. Наряду с 
фотоэлектрической ячейкой и распылителем-
дозатором, система содержит электронный 
блок, регистрирующий сигналы от фотопри-
емника, и блок обработки электрических им-
пульсов. 
Полученные результаты в виде таблиц и 
гистограмм обновляются в процессе работы 
автоматизированной системы определения 
дисперсности и представляются на встроенном 
экране. Прилагаемое программное обеспече-
ние позволяет, используя внешний компьютер, 
определить дифференциальную и интеграль-
ную функции распределения, средний размер 
и ряд других характеристик порошка. Это дает 
ряд преимуществ: 
– более наглядное представление резуль-
татов измерений; 
– сохранение и загрузка результатов в 
электронном виде с возможностью дальней-
шей распечатки; 
– проведение составных замеров с увели-
чением объема измеряемого образца; 
– настройка параметров системы: числа 
измеряемых частиц (по умолчанию до 20000), 
нижнего и верхнего предела отображаемой 
шкалы в микрометрах, режима обновления 
гистограммы в онлайн-режиме через заданное 
значение числа измеряемых частиц, точности 
шкалы в мкм и др. 
Основные параметры АСОД-300 пред-
ставлены в таблице 1.  
 
Получение отчета занимает для большин-
ства случаев около 5 мин, для чего необходи-
мо иметь небольшую порцию (до 500 мг) по-
рошка. Он содержит общее число частиц трех 
эквивалентных размеров, характеризующих 
долю частиц в 10, 50 и 90 % меньших данного, 
а также гистограмму в графическом и таблич-
ном виде. В качестве примера (рисунок 3) 
представлен результат проведения дисперсно-
го анализа для монодисперсного порошка 
диаметром 23 мкм, что показывает незначи-
тельную (23,2 ± 0,8 мкм) погрешность резуль-
татов АСОД-300.  
Таблица  
Технические характеристики АСОД-300 
 
Напряжение питания, В 220 
Потребляемая мощность, Вт 45 
Диапазон измеряемых ча-
стиц, мкм 
5–300 
Относительная погрешность 
измерения размеров во всем 
диапазоне 
5 %  
Погрешность получения 
распределения по размерам 
10 % 
Количество загружаемой 
пробы, мм3 
10–50 
Время получения результата, 
мин 
5–20 
Регистрируемый параметр  эквивалент-
ный диаметр 
Вес измерительного блока, 
кг 
6,6 
Вес блока дезагрегации, кг 1,6 
Габариты, мм 330 × 260 × 
×320 
 
 
 
Рисунок 3 – Гистограмма распределения частиц по 
размерам для монодисперсного аэрозоля диаметром 
23 мкм, полученного на АСОД-300  
 
Дисперсный анализ пылеугольного топлива 
 
Большинство природных и искусственно 
получаемых аэрозолей обладает довольно зна-
чительной полидисперсностью. В связи с этим 
возникает необходимость найти распределение 
частиц по размерам, которое можно выразить 
несколькими способами. Анализ данного по-
рошка производился на соответствие извест-
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ным эмпирическим распределениям: Роллера и 
логнормального. 
Логарифмически нормальное распределе-
ние применимо к большинству аэрозолей и 
описывает счетное распределение:  
 
 
2
2
ln ln1
( ) exp
2ln2 ln
gd d
f d
d
 
  
    
 
, (1) 
 
 
 
2
2
ln ln1
( ) exp
2ln2 ln
gd d
f d
d
 
  
    
 
, (2) 
 
где gd  – средний геометрический размер ча-
стицы: ln lngd d , представляющий одно-
временно размер частиц, по которому все коли-
чество частиц делится на равные части;   – 
стандартное геометрическое отклонение 
   
22
ln ln ln gd d   . 
Зависимость f(d) есть счетная дифференци-
альная кривая распределения размеров частиц и 
показывает счетную долю числа частиц, раз-
меры которых лежат в пределах  ,d d d . 
Для обработки данных часто используют 
счетные и массовые интегральные функции 
распределения F(d) и G(d), показывающие до-
лю частиц (по счету или по массе), обладающие 
диаметром меньше данной величины d. 
Распределение Роллера применяется к 
большому числу промышленных порошкооб-
разных материалов и описывает массовое рас-
пределение: 
 
( ) exp
s
G d a d
d
 
  
 
, (3) 
 
где a и s – параметры распределения.  
Для обработки данных, полученных с 
АСОД-300, была написана программа, позво-
ляющая быстро определять параметры этих 
распределений. Анализ проводился для полу-
ченного дифференциального распределения 
частиц исследуемого порошка общей числен-
ностью 10015 частиц (рисунок 4). В диапазоне 
10–13 мкм наблюдался максимум на диффе-
ренциальной функции распределения, что объ-
ясняется особенностью работы АСОД-300 вно-
сить в эту фракцию все частицы, размеры кото-
рых меньше 10 мкм.  
Для проверки на логнормальное распреде-
ление использовалась логарифмически вероят-
ностная координатная сетка, позволяющая опре-
делить размеры частиц 0,841d , 0,5d , 0,159d . Они 
соответствуют диаметрам частиц, для которых 
доля частиц с размерами меньше данного, со-
ставляет 0,841, 0,5 и 0,159 соответственно.  
Таким образом, средний размер 0.5gd d  и 
соответствует размеру частицы, по которому 
все количество частиц делится на равные части. 
Определив экспериментально эти размеры, 
можно рассчитать   по формуле: 
 
0,841 0,5
0,5 0,159
d d
d d
   . (4) 
 
В результате получены следующие характе-
ристики пылеугольного топлива: 0,159d  = 14,9 мкм, 
0,5d  = 26,9 мкм, 0,841d  = 48,6 мкм,   = 1,8. Под-
становка этих параметров в распределение (1) по-
казывает на его удовлетворительное описание по-
лученных данных (рисунок 4).  
При вдувании пылеугольного топлива в 
фурменный очаг доменной печи необходимо 
добиться доли частиц меньше 80 мкм около 70–
90 %. При этом средний медианный размер ча-
стиц пыли обычно составляет 30–35 мкм [5, 6]. 
В этом варианте удается достигать высокой 
полноты его сгорания в фурменной зоне.  
Для обработки массового распределения 
по размерам частиц использовалось общее чис-
ло частиц и значение плотности (ρ = 810 кг/м3), 
найденное с помощью пикнометра. После зада-
ния этих значений программа автоматически 
для каждой фракции диаметров производит 
расчет массовой доли и строит интегральную 
массовую функцию распределения (рису-
нок 4б). Обработка данного распределения 
производилась в предположении распределения 
Роллера (2), применяемого часто для промыш-
ленных порошкообразных веществ. В результа-
те найдены следующие параметры в распреде-
лении (2): a = 0,10 мкм–1,5, s = 56,2 мкм. 
Преимуществом данного метода получения 
массового распределения в сравнении со стан-
дартным ситовым методом является значительно 
меньшее время, необходимое для получения ре-
зультата.  
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Рисунок 4 – Дифференциальные и интегральные 
распределения частиц пылеугольного топлива по 
размерам. Пунктир: а – логнормальное распределе-
ние, б – распределение Роллера 
 
Результаты по дисперсному анализу по-
рошка пылеугольного топлива также получе-
ны методом цифровой микроскопии. Для этого 
использовался двухокулярный микроскоп с 
прикрепленной к окуляру вебкамерой. Сигнал 
подавался на компьютер, где производилась 
фотосъемка и цифровая обработка результа-
тов. При этом с целью сравнения двух методик 
накладывалось ограничение: распознавались 
лишь частицы с размеров больше 10 мкм (ри-
сунок 5). Полученное распределение (для 
1250 частиц) проверялось на возможность 
описания логнормальным распределением (1). 
В результате получены его характеристики: 
0,5d  = 17,0 мкм,  = 2,2.  
В результате использования цифрового 
микроскопа показано, что распределение сме-
щено в область мелких частиц. 
 
а 
 
б 
 
Рисунок 5 – Сравнение гистограмм (а) и интегральных 
распределений (б) частиц пылеугольного топлива по 
размерам, полученных на автоматизированной систе-
ме определения дисперсности (1) (темная зона) и  
методом цифровой микроскопии (2) (светлая зона)  
 
Данное расхождение можно объяснить тем 
фактом, что мелкие частицы очень хорошо коа-
гулируют на поверхности крупных частиц, со-
единяются в крупные, образуя конгломераты.  
Количественная доля таких частиц (мень-
ше 10 мкм) очень высока, несмотря на то, что 
их массовая доля в порошке несущественна. 
При засыпке исследуемого порошка в дезагре-
гатор АСОДа очень мелкие частицы прилипают 
не только к более крупным частицам, но и к 
элементам дезагрегатора (например, лопастям 
вентилятора). На первой стадии работы АСОД 
скорость вращения центробежного устройства 
невелика. Поэтому прибор определяет размер 
крупных частиц, преимущественно более 20 
мкм. После возрастания скорости вращения 
центробежного устройства и последующего от-
рыва от лопастей в распределение добавляется 
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информация о размерах частиц более мелких 
фракций. Относительная доля мелкой фракции 
таким образом оказывается уменьшенной, а 
крупной – увеличенной.  
В то же время, несмотря на наличие боль-
шого числа частиц с размерами около 10 мкм, 
результаты по двум методикам имеют неплохое 
согласие. 
 
Заключение 
 
Разработана методика определения дис-
персности с помощью автоматизированной си-
стемы, работа которой основана на теневом 
методе.  
С ее помощью проведен гранулометриче-
ский анализ порошка пылеугольного топлива:  
– счетное распределение частиц угольной 
пыли по размерам удовлетворяет логарифмиче-
ски нормальному закону;  
– массовое распределение частиц по раз-
мерам хорошо описывается распределением 
Роллера;  
– средний медианный размер частиц пыле-
угольного топлива составил 26,9 мкм. 
Сравнение методик определения дисперс-
ности с помощью автоматизированной системы 
и цифровой микроскопии показало хорошее 
согласование результатов по гранулометриче-
скому составу порошков. 
Преимуществом использования автомати-
зированной системы определения дисперсности 
является существенное уменьшение времени 
получения качественных и количественных ре-
зультатов по определению гранулометрического 
состава порошков пылеугольного топлива.  
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Abstract. The method of granulometric composition determination of dry powders by a shadow method 
in the automated system of determination of quantitative structure is described. The granulometric analysis of 
coal-dust fuel particles is carried out. Comparison with results of digital microscopy allowed to establish a 
variety of used method advantages. 
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